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OmRrON

HEM-RML31

Thank g u for purh as ng the OMRON a ff HEM-RML31. Arm tra mferene for this a ffis 22
to 42 m . Pleas refer to the original ins rut ion manual of p ur Blood Prea re Monitor.

Please follow this instruction manual thoroughly for your safety.
Please keep for future reference. For specific information about your own blood
pressure, CONSULT YOUR PHYSICIAN.

A C t' = Indicates a potentially haa rdous situation which, if not avoided,
aution: fita e °
may result in minor or moderate injury to the user or patient or
damage to the equipment or other property.

+ Use only the approved OMRON Blood Pressure Monitor for this cuff.

+ Use the same arm cuff as written on the side of the product by the air jack. Do not use
the other tp es of the arm o ff.

» Do not wash the cuff or make it wet.

Instructions for use Remove tight-fitting clothing or tight rolled up sleeve

from g ur left upper arm.
Do not place the arm cuff over thick clothes.

N
\ \ 1. Insert the air plug into the air jack securely.
%‘@\

2. Wrap the arm cuff firmly in place around your left
upper arm.

The bottom edge of the arm cuff should be 1 to
2 cm above the elbow. Air tube is on the inside of
your arm and aligned with your middle finger.




Maintenance

Specifications:

3. Secure closed with the fabric fastener.

Taking measurements on the right arm
The air tube will be at the side of your elbow.
Be careful not to rest your arm on the air tube.

Note: The blood pressure can differ between the
right arm and the left arm, and therefore ale
the measured blood pressure values can be
different. OMRON recommends to always
ue the a me arm for meas rement. If the

values between both arms differ substantially,

please check with your physician which arm
tous foryp ur meas rement.

t oth and neutral ® ap to £ ean on the arm a ff.
Do not use petrol, thinners of similar solvents to
teanthearma ff.

Do not store the arm cuff to extreme tempera-
tures, humidity, direct sunlight, dust or corrosive
vapours.

Do not bend or crease the air tube excessively.

Use a soft and dry cloth, or a soft and moistened

Product description

OMRON Blood Pressure Monitor Cuff

Model

HEM-RML31

Arm circumference

221042 cm

Cuff dimensions

Not more than 653 x 160 mm (unfolded)

Cuff pressure range

Pressure: 0 to 299 mmHg

Ao ray

Prea re: #3 mmHg

Classification

Clas |

Operating o nditions

+10 to +40°C (50 to 104°F)
15 to 90% RH (non-o ndens ng)
700 to 1060 hPa




Storage/ Tranp ort o nditions

-20 to +60°C (-4 to 140°F)
10 to 95% RH (non-o ndens ng)
700 to 1060 hPa

Weight

Not more than 187g

Pak ge o ntents

Cuff, ins rut ion manual

Durable period (Service life), Warranty 1year

ce

This cuff fulfils the previsions of EC directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) as well as EN1060
Non-invasive sphygmomanometers Part 1: General Requirements and Part 3: Supplementary

requirements for electromechanical blood pressure measuring systems.

This OMRON product is produced under the strict quality system of OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

Symbols description

ce

CE Mark ng

spomoniy,,

e

gt

GOST-R symbol

LOT number

Temperature limitation

Humidity limitation

Atmop heric pres re limitation

D © Identifier of cuffs compatible for the device
A Cuff pos tioning india tor for the left arm
lN%EX Range pointer and brachial artery alignment position
AgT . O Marker on the cuff to be positioned above the artery
LATEX FREE Not made with natural rubber latex
> I Range india tor of arm £ ra mferene s to help & let ion of the
o T T -

orret o ffse




Reference catalogue number

Eag Cuff

Intelli Wrap Cuff

Comfort Cuff

Technology and Design, JAPAN

Teh nology and Quality, A PAN

Date of manufacture

Need for the ue rto o na It the ins rut ion manual

Arm tra mferene

Date of manufacture of the cuff is encoded in the first 8 digits in the LOT number printed on the
label of the cuff “LOT YYYYMMDD*” where Y = year of manufacture, M = month of manufacture
and D = date of manufacture.




OmRrON

HEM-RML31

Merci d’avoir acheté le brassard OMRON HEM-RML31. La circonférence de bras de ce bras-
sard est comprise entre 22 et 42 cm. Consulter le mode d’emploi d’origine de votre tensiométre.

Suivre attentivement le présent mode d’emploi pour votre sécurité.
Le conserver pour s’y référer ultérieurement. Pour des informations spécifiques sur
votre propre pression artérielle, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

A Att t' « Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
ention . g o >
n'est pas évitée, peut entrainer des blessures mineures ou

modérées chez I'utilisateur ou le patient, ou endommager
I’appareil ou tout autre équipement.

« Utiliser uniguement le tensiometre OMRON approuvé pour ce brassard.
« Utiliser le brassard indiqué sur le c6té du produit pres de la prise a air. Ne pas utiliser
d’'autres tp es de braa rds
* Ne pas laver ni mouiller le brassard.
J j | Retirer les vétements trop serrés de votre bras
M Ode d emp IOI gauche et descendre Iespmanches retroussées.
Ne pas placer le brassard par-dessus des véte-
ments épais.

N
1. Insérer fermement la prise de gonflage dans la
prise a air.
gd’)

2. Enrouler fermement le braa rd autour de
© tre bras gauh e.

La partie inférieure du braa rd doit étre pla-
é eentrelet2m au-des sduo ude.Le
tuyau a air doit se trouver a l'intérieur du bras
et dans I'alignement du majeur.




Maintenance

Spécifications :

3. Refermer o ne nablement la bande de tis  du

braa rd.

Prises de mesures au bras droit
Le tuyau d’air doit se trouver sur le c6té du coude.
Veiller a ne pas poser le bras sur le tuyau a air.

Remarque : La pression artérielle peut étre différente
entre le bras droit et le bras gauche,
et les valeurs de pression artérielle
mesurées peuvent par conséquent étre
également différentes. OMRON recom-
mande de toujours utiliser le méme bras
pour la mesure. Si les valeurs mesurées
aux deux bras sont trop différentes,
consulter votre médecin pour savoir
quel bras utiliser pour la mesure.

 Le brassard doit étre nettoyé a l'aide d’un chiffon
doux et sec, ou a l'aide d’un chiffon doux et
humide ae c dua @ n neutre.

Ne pas utiliser d’essence, de diluant ou autre

e la nt pour nettog rle braa rd.

Ne pas placer le brassard dans des endroits sou-
mis a des températures extrémes, a 'humidité,

a la lumiere directe du soleil, a la poussiére ou a
des & peurso rrose s

Ne pas plier ou tordre excessivement le tuyau a air.

Description du produit

Tensiometre brassard OMRON

Modéle

HEM-RML31

Circonférence du bras

22a42cm

Dimensions du brassard

Pas plus de 653 x 160 mm (déroulé)

Plage de pressions du brassard

Pression : 0 & 299 mmHg

Préc s on

Pres on:+3 mmHg

Classification

Clas |




Conditions d'utilia tion

+10 & +40 °C (50 & 104 °F)
15 a4 90 % HR (sans condensation)
700 a 1060 hPa

-20 2 +60 °C (-4 a 140 °F)

Conditions de s ok ge et de tranp ort | 10 & 95 % HR (sans condensation)

700 a 1060 hPa

Poids

Pas plus de 187 g

Contenu de I'emballage

Braa rd, mode d’emploi

Durée de vie, Garantie

lan

ce

Ce brassard répond aux dispositions de la Directive CE 93/42/CEE sur les appareils médicaux et de

la norme européenne EN1060, Tensiométres non invasifs Partie 1 : Exigences générales et Partie 3 :
Exigences complémentaires concernant les systémes électromécaniques de mesure de la pression artérielle.

Ce produit OMRON est conforme aux exigences du systéme de qualité rigoureux  OMRON HEALTHCARE

Co., Ltd., JAPON.

Description des symboles

€

Marquage CE

e,

o
&
T

Symbole GOST-R

Numéro de LOT

Limitation de température

Limitation d’humidité

Limitation de pression atmosphérique

Identificateur des brassards compatibles avec I'appareil

India teur de pos tionnement du braa rd pour le bras gaub e

Pointeur de plage et pok tion d’alignement & r I'artére brab iale

Repére sur le brassard, a positionner au-dessus de l'artére




LATEX FREE Ne o ntient pas de latex de a outh ouc naturel
»> CEMCTTEETI< | India teur de plage de t ro nférene du bras pourla é let ion de la
o T taille de braa  rd adaptée

Numéro de référene a talogue

Braa rd o nfort

Braa rd Intelli Wrap

Braa rdde o nfort

Teb nologie et Cone ption, & PON

)

N
<."ew Teh nologie et Qualité, A PON
aps®/

Date de fabria tion

Ciro nférene du bras

E]E L'utilia teur doit o ns lIter le mode d’emploi

La date de fabria tion du bras ard es eno dée dans les 8 premiers b iffres du numéro de
LOT imprimé sur I'étiquette du brassard « LOT YYYYMMDD* », ot Y = année de fabrication,
M = mois de fabrication et D = Jour de fabrication.

2
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OmRrON

HEM-RML31

Vielen Dank das Sie s5h fir die Blutdruen anb ette HEM-RML31 @ n OMRON enth ie-
den haben. Der Armumfang fir diee Mank ette betragt 22 bis 42 m . Siehe Originalge-
braubh a nweia ng lhres Blutdruln eg erats
Bitte befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig, damit Ihre Sicherheit gewahr-
leistet ist.
Bitte bewahren Sie sie @ m spateren Nachschlagen auf. Wenden Sie sich fur ausfuhrli-
che Informationen @ |hrem Blutdruck an IHREN ARZT.
H = Zeigt eine moglicherweise geféhrliche Situation an, die wenn sie
A vorSICht' nicht vermieden wird, m leichten oder mittelschweren Verleta n-
gen des Benute rs oder des Patienten oder Gerédteschaden be-
z ehungsweise Schaden an anderen Gegenstéanden fiihren kann.
« Verwenden Sie nur das fur diese Manschette zugelassene Blutdruckmessgerat von OMRON.
» Verwenden Sie die gleiche Armmanschette wie auf der Seite des Produkts an der Luft-
schlauchbuchse aufgefiihrt. Verwenden Sie keine anderen Typen von Armmanschetten.
» Die Armmanschette nicht waschen und nicht nass machen.

Gebrauchsanweisung|Mab en sie Ihren line n Oberarm frei w n eng

ste nder Kleidung oder aufgerollten Armeln.
Sh ieben Sie die Mank ette nib t Uber dik
Kleidungs ik

N\
1. Stek n Sie den Lufte laub s ek rfes indie
Lufte laub bub e .

2. Wik In Sie die Armmank ette fes um lhren
link n Oberarm.

Der untere Rand der Armmank ette mus

1 bis 2m oberhalb des Ellbogens liegen. Der

Lufte laub mus Bh anderInnens ite lhres
Armes befinden und in Richtung Ihres Mittelfin-
gers e rlaufen.

10




Wartung

Technische Daten:

3. Den Klette rh

lus fes B lieBen.

Messungen am rechten Arm

Der Lufte laub e rlauft e itih am Ellbogen.
Ab ten Sie darauf, das lhr Arm nib t auf dem
Lufte laub liegt.

Hinweis Der Blutdruk & nnsb w i endem
reb ten und link n Arm untere eiden,
daher & nnen aub die gemes nen Blut-
drulv erte untere iedlib & in. OMRON
empfiehlt daher, immer denselben Arm fiir
Mes ngenm e rwenden. Fallsshb die
Werte w iB  en beiden Armen & hr deut-
lib unter eiden, e liten Sie mit Ihrem
Arz abp reb en, welb en Arm Sie fir die
Mes nge rwenden.

Die Armmanschette mit einem weichen trocke-
nen Tub oder einem weibh en angefeuh teten
Tub und neutraler Seife abwis hen.

Zum Reinigen der Armmanschette kein Wasch-
benk n, Verdinner oder ahnlib e Lés ngm ittel
e rwenden.

Nicht an Orten aufbewahren, die extremen Tem-
peraturen, Luftfeub tigk it, direk em Sonnenlib t,
Staub oder k rrose n Gas naug es tz 5nd.
Den Luftschlauch nicht ibermaRig biegen oder
ki n.

Produktbeschreibung Manschette fir Blutdruckmessgerate von OMRON
Modell HEM-RML31
Armumfang 22 bis 42 cm

Abmessungen der Manschette

Nicht mehr als 653 x 160 mm (entfaltet)

Manschettendruckbereich

Druck: 0 bis 299 mmHg

Genauigk it

Druk +3 mmHg

Klassifizierung

Klas |

Betriebb edingungen

+10 bis +40 °C (50 bis 104 °F)
15 bis 90 % relatie Luftfeuh tigk it (ohne Kondena tion)
700 bis 1060 hPa

1



Lagerungs /Tranp ortbedingungen

-20 bis +60 °C (-4 bis 140 °F)
10 bis 95 % relatie Luftfeuh tigk it (ohne Kondena tion)
700 bis 1060 hPa

Gewib t

Nib t mehr als 187 g

Palk ngs nhalt

Mank ette, Gebraubh a nweis ng

Nutzungsdauer (Betriebszeit), Garantie | 1 Jahr

43

Diese Manschette erfillt die Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukterichtlinie)
sowie EN1060 Nichtinvasive Blutdruckmessgerate Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Teil 3:
Erganzende Anforderungen fiir elektromechanische Blutdruckmesssysteme.

Die Herstellung dieses OMRON-Produkts unterliegt dem strengen Qualitatssystem von OMRON HEALTHCARE

Co., Ltd., JAPAN.

Beschreibung der Ane igesymbole

Ce

CE-Kenne ib nung

e,

-
&
“orngma’”

GOST-R-Zertifizierung

LOT-Nummer

Temperaturbegrena ng

Luftfeub tigk itb egrenm ng

Luftdruk egrenm ng

D © Kenne ib nung der mit dem Gerét b mpatiblen Mank etten
A Indi tor fur die Mank ettenpos tion am link n Arm
lN%EX Bereib a ne iger und Aus ib tungp ob tion mit der Oberarmarterie
[ ] Mark erung auf der Mank ette, die oberhalb der Arterie liegen
ART. mus

12




LATEX FREE Enthalt & in Naturlatex
»> CEMCTTEETI< | Bereib a ne ige fir den Armumfang m r Aus/ ahl der rib tigen
R e

Mank ettengroRe

Artie Inummer im Katalog

Unie ra Imanb ette

Intelli Wrap Mank  ette

Komfortmank ette

Teb nik und Des gn Made in & PAN

Teb nik und Qualitat Made in & PAN

Hers ellungd atum

Der Benute r mus die Gebraub a nweia ngles n

Armumfang

Das Herstellungsdatum der Manschette ist in den ersten 8 Ziffern der LOS-Nummer auf dem

Etik ttder Mank ette b diert ,LOT YYYYMMDD*“, wobei Folgendes gilt: Y = Hers ellungp ahr,

M = Hers ellungm onat und D = Hers ellungs ag.

13



OmRrON

HEM-RML31

Graz e per ae r aq uis ato il brac ale OMRON HEM-RML31. Latro nferena del brac o di
ques o brac ale o rrip onde a 22-42 m . Fare riferimento al manuale di is ruz oni originale
del mis ratore di pres one arterioa in dotazione.

Per la propria sicurea , seguire attentamente il presente manuale di istruz oni.
Conservare il manuale per farvi riferimento in futuro. Per informazioni specifiche
riguardo la propria pressione arteriosa, CONSULTARE IL MEDICO CURANTE.

A AttenZione » Indica una situaz one potenz almente pericolosa che, se non

evitata, puo causare lesioni di lieve o media entita all’'utente
o al pak ente oppure danneggiare I'apparecchio o causare
altri danni materiali.

« Utilizzare esclusivamente un misuratore di pressione arteriosa OMRON approvato per
ques o brat ale.

« Utilizzare lo stesso bracciale indicato sul lato del prodotto in prossimita della presa per
il tubo dell'aria. Non utilia re altri tipi di brac  ale.

» Non lavare né bagnare il bracciale.

IStrUZioni per I!uso Togliere ee ntuali @ pi d’abbigliamento b e

s ringano la parte 8 periore del brat o 5 nis ro,
anb e manib e arrotolate troppo & rettamente.
Non o lloa re il brac ale al die pra diindumenti
pes .

N
1. Ine rire a Idamente l'attac  del tubo dell’aria
(,) nella prea per il tubo dell'aria.

2. Aw Igere il brac ale a ldamente in pos £ one
intorno alla parte & periore del brat o & nis ro.

Il bordo inferiore del brac ale dee troa rs al
di & pra del gomito, a una dis ana o mprea
trale2m .l tubo dell'aria si troa all'interno
del brat o, allineato o n il dito medio.

14




Manutenzione

Caratteristiche tecniche:

3. Chius raba ragraz e al fermaglioine Ic o.

Esecuk one delle misurak oni al braccio destro
Il tubo dell’aria & trom in pos & one laterale rip etto
al gomito.

Pres are attenz one a non appoggiare il brac o & |
tubo dell’aria.

Nota: la preé one arterioa puo rig ltare differente
e mis ratas | brat o desro o snis ro,
pertanto anb e i®& lori della mis rakz one
pos norig ltare differenti. OMRON o ns glia
diutiia ree mpreloses brat o per
la mia raz one. Se i a lori pres ntano delle
differene e & ani ali tra le due brat a,
rie Igers al medio @ rante per informak oni
8 |brac os o ieffettuare la mis raz one.

Per pulire il bracciale utilizzare un panno morbido
e as utto oppure un panno morbido inumidito e
del a pone neutro.

Non utilizzare benzina, diluenti o altri solventi di
tipo analogo per pulire il brac ale.

Non conservare il bracciale in luoghi esposti a
temperature estreme, umidita, luce diretta del

e le, pole re o & porio rrosv.

Non piegare né attorcigliare eccessivamente il
tubo dellaria.

Descrizione del prodotto

Bracciale per misuratore di pressione arteriosa OMRON

Modello

HEM-RML31

Circonferenza del braccio

da22a42cm

Dimensioni del bracciale

Massimo 653 x 160 mm (non ripiegato)

Intervallo di pressione del bracciale

Pressione: da 0 a 299 mmHg

Pret 5 one

Pres one: 3 mmHg

Classificazione

Clas |

Condikz oni operatie

Da +10 a +40 °C (da 50 a 104 °F)
Dal 15al 90 % RH (8 na o ndena )
Da 700 a 1060 hPa

15



Da -20 a +60 °C (da -4 a 140 °F)
Condizioni di 0 nsera z one e trap orto | Dal 10 al 95 % RH (8 na o ndena )
Da 700 a 1060 hPa

Pes Mas mo 187 g
Contenuto della o nfez one Brat ale, manuale di is rug oni
Durata (vita operativa), Garanzia 1 anno

Cce

Questo bracciale e conforme alle disposizioni della direttiva CE 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi
medici), nonché alla direttiva EN1060 sugli Sfigmomanometri non invasivi, Parte 1: Requisiti generali e
Parte 3: Requisiti supplementari per sistemi elettromeccanici di misurazione della pressione arteriosa.

Questo prodotto OMRON é realizzato in conformita al rigoroso sistema di qualita adottato da OMRON
Healthcare Co., Ltd., GIAPPONE.

Descriz one dei simboli

c € Contras gno CE

s,

Pe

Simbolo GOST-R

Numero di lotto

Limite di temperatura

Limite di umidita

Limite di pres one atmo$ eria

Identifica i bracciali compatibili con il dispositivo

India tore di pos z onamento del brat ale per il brac o b nis ro

Puntatore e pos £ one di allineamento dell'arteria brab iale

AgT e} Contrae gno 8 | brat ale da pos z onare al di & pra dell'arteria
LATEX FREE Non o ntiene lattie di gomma naturale

16



> CEMCTTEETI |

e Y T~

India tore degli intera lli di tro nferene brac o perlae
mig radibrac ale o rretta

lta della

Numero di referena del a talogo

Brac ale Eag Cuff

Brat ale Intelli Wrap

Brat ale Comfort

Ten ologia e deb gn giappones

Tecnologia e qualita giapponesi

Data di fabbria z one

L'utente dee o ns ltare il manuale di is ruz oni

Ciro nferena del brac o

La data di produiz one del brac iale € india ta nelle prime 8 t fre del numero di lotto § ampato
8 Il'etib etta del brac ale: “LOT AAAAMMGG*”, doe A = anno di produzione, M = mee di
produi one e G = giorno di produk one.

17



OmRrON

HEM-RML31

Grat as por o mprar el manguito HEM-RML31 de OMRON. El perimetro del brap para et e
manguito es de 22 a 42 m . Cons lte el manual de ins ruc ones original de 8 monitor de
prek 6n arterial.

Siga rigurosamente este manual de instrucciones para su seguridad.
Guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro. Para obtener informacion
especifica sobre su presion arterial, CONSULTE A SU MEDICO.

A PrecaUCién = Indica una posible situacién de riesgo que, si no se evita,

puede provocar lesiones menores o moderadas al usuario,
o dafios al equipo o a otros objetos.

« Utilice unicamente el Monitor de presién arterial de OMRON compatible con este
manguito.

« Utilice el mismo manguito que se especifica en el lateral del producto junto a la toma
de aire. No utilie otros tipos de manguito.

» No lave ni moje el manguito.

,nstrUCCiones de uso Quitese las prendas de ropa que le queden muy

ajustadas al brazo izquierdo tanto cuando estan
remangadas y como cuando no lo estan.
No coloque el manguito sobre prendas muy gruesas.

N
1. Introduzca con firmeza el conector para tubo de
aire en la toma de aire.
gd’)

2. Coloque bien el manguito en la posicién adecua-
da en el brazo izquierdo.

La parte inferior del manguito debera estar a una
disancade la2m delo do. Eltubo de aire
esta en el interior del brazo y alineado con el
dedo o rag n.

18




Mantenimiento

Especificaciones:

3. Cierre seguro con el ajuste de tela.

Realia r mediciones en el brap derecho

El tubo de aire debe o loa re al lado del o do.
Asegurese de no apoyar su brazo sobre el tubo
de aire.

Nota: Es posible que la presion varie del brazo

derecho al izquierdo vy, por lo tanto, también
pueden ser diferentes los valores de presion

arterial medidos. OMRON recomienda que
sempre & utilie el mim obrap parala

medicion. Si los valores entre los dos brazos
varian sustancialmente, confirme con su mé-

dico qué brazo utilizar para las mediciones.

Utilice un pafio suave y seco o un pafio suave
y humedecido con jabén neutro para limpiar el
manguito.

No utilice gasolina, disolventes de limpieza o
solventes similares para limpiar el manguito.
No guarde el manguito en lugares expuestos
a temperaturas extremas, humedad, luz solar
directa, polvo o gases corrosivos.

No curve ni doble el tubo de aire en exceso.

Descripcion del producto

Manguito para monitor de presion arterial de OMRON

Modelo

HEM-RML31

Perimetro de brazo

De 22 a42cm

Dimensiones del manguito

No més de 653 x 160 mm (desdoblado)

Rango de presion del manguito

Presion: de 0 a 299 mmHg

Pret 5 6n

Pres 6n: £3 mmHg

Clasificacion

Clas |

Requisitos de funcionamiento

De +10 a +40 °C (de 50 a 104 °F)
De 15 a 90 % de humedad relativa (no condensada)
700 a 1060 hPa

19



De -20 a +60 °C (de -4 a 140 °F)
Requisitos de conservacion/transporte | De 10 a 95 % de humedad relativa (no condensada)
700 a 1060 hPa

Pes No mas de 187 g

Contenido del envase Manguito, manual de instrucciones

Periodo de duracion (vida Util), garantia 1 afio

q3

Este manguito cumple con las pautas establecidas en la directiva de la CE 93/42/CEE (Directiva
relativa a los Productos Sanitarios) y también con la Parte 1: Requisitos generales y Parte 3: Requisitos
suplementarios para sistemas electromecéanicos de medicion de la presion arterial del estandar EN1060
sobre esfigmomanémetros no invasivos.

Este producto OMRON se ha fabricado en conformidad con el estricto sistema de calidad de OMRON
HEALTHCARE Co., Ltd., JAPON.

Descripcion de los simbolos

C € Mara do CE

.
@l‘ Simbolo de GOST-R
o

Numero de lote

Limitat 6n de la temperatura

Limitacion de la humedad

Limitacion de la presion atmosférica

Identificador para manguitos compatibles con el dispositivo

Indicador de posicion del manguito en el brazo izquierdo

Indicacion de las medidas y posicion de alineacion con la arteria

braquial
AgT o] La mara del manguito debe o loa rs8 & bre la arteria
LATEX FREE No contiene latex de caucho natural
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Indicador de las medidas del perimetro de brazo para ayudarle a
seleccionar el tamafio de manguito correcto

Numero de referencia del catalogo

Manguito Easy

Manguito Intelli Wrap

Manguito 6 modo

Tecnologia y disefio, JAPON

Tecnologia y calidad, JAPON

Fecha de fabricacion

Es necesario que el usuario consulte el manual de instrucciones

Perimetro de bran

La fecha de fabricaciéon del manguito esta cifrada en los 8 primeros digitos del nimero LOT
impreso en la etiqueta del manguito “LOT AAAAMMDD*”, siendo A = el afio de fabricacion,
M = el mes de fabricacion y D = el dia de fabricacion.
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OmRrON

HEM-RML31

Dank uw or hetk pen# nde OMRON-manh et HEM-RML31. De armomtrek @ or deg
manb etis 22 tot 42 m . Raadpleeg hiero or de originele gebruik anwijzing & n uw bloed-
drukn eter.

Houd u @ rgvuldig aan dee gebruiksaanwijz ng voor uw eigen veiligheid.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Voor specifieke informatie
over uw eigen bloeddruk, RAADPLEEG UW ARTS.

A Let Op.' Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet ver-

meden wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel bij de gebruiker of
patiént of tot schade aan de apparatuur of aan andere eigendommen.

» Gebruik alleen de goedgekeurde OMRON-bloeddrukmeter voor deze manchet.

+ Gebruik dezelfde armmanchet als wordt vermeld bij de luchtslangaansluiting op de
zijkant van het product. Gebruik geen ander type armmanchet.

» Was de manchet niet en maak deze niet nat.

H 171 Verwijder strakzittende kleding of strak opgerolde
Gebru’ksaanwuz'ng mouwen & n de link rboe narm.

Plaats de armmanh et niet oe rdik keding.
N
1. Steek de plug & ndelub tsang s eivgin de
D lub tb angaank uiting.
%‘g\

2. Breng de armmanhb et & e g aan rond de
link r boe narm.

De onderrand & n de armmanb et moet z b
1tot2 m boe n de elleboog bei nden. De
lub tsang beivndtzh aan de binnenk jde

8 nde arm in één lijn met de middeliv nger.
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Onderhoud

Specificaties:

3. Druk de stoffen sluiting stevig vast.

Metingen uitvoeren aan de rechterarm

De lub tbang bevndtzb aan de elleboogt jde.
Let erop dat u met uw arm niet op de lub tk ang
rus .

Opmerk ng: de bloeddruk in uw link rarm & n
e rb illen & ndie in uw reh terarm,
waardoor ook de gemeten bloeddruk-
waarden k nnene rb illen. OMRON
raadt u aan altijd dezelfde arm te
gebruik nwv or het meten & nde
bloeddruk Als de bloeddruk in beide
armen 8 bs antieel e rb ilt, v aagt
u aan uw arts welk arm u @ or het
meten moet gebruik n.

Gebruik een zachte, droge doek of een zachte,
©v b tige doek en neutrale 2 ep @ or het reinigen
® ndearmmanh et.

Gebruik geen benzine, verdunners of verge-

lijk are oplom iddelen om de armmanhb et te
reinigen.

Sla de manchet niet op waar deze wordt bloot-
gest eld aan ek reme temperaturen, @ b tigheid,
direct zonlicht, stof of bijtende dampen.

Buig of pers de luchtslang niet te veel.

Productbeschrijving OMRON-manchet voor bloeddrukmeter
Model HEM-RML31
Armomtrek 22 tot 42 cm

Afmetingen manchet

Niet meer dan 653 x 160 mm (uitgeklapt)

Drukbereik van manchet

Druk: 0 tot 299 mmHg

Nauwkeurigheid

Druk #3 mmHg

Classificatie

Klas |

Omstandigheden tijdens bedrijf

+10 tot +40 °C (50 tot 104 °F)
15 tot 90 % RV (2 nder o ndena tie)
700 tot 1060 hPa
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Oms andigheden tijdens opk ag/tranp ort

-20 tot +60 °C (-4 tot 140 °F)
10 tot 95 % RV (2 nder o ndena tie)
700 tot 1060 hPa

Gewicht

Niet meer dan 187 g

Inhoud & nde e rpak ng

Manhb et, gebruia anwijz ng

Gebruiksduur (levensduur), garantie

1 jaar

Cce

Deze manchet voldoet aan de eisen van EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn medische apparatuur) en
aan EN1060, niet-invasieve sfyngomanometer deel 1: Algemene vereisten en deel 3: Aanvullende
vereisten voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen.

Dit OMRON-product is geproduceerd volgens het strenge kwaliteitssysteem van OMRON HEALTHCARE

Co., Ltd., JAPAN.

Beschrijving van symbolen

C € CE-merk ek n

oromon,,

IS s,
@ GOST-R-symbool
“orpma®

Partijnummer

Temperatuurbegreni ng

Voh tigheidb egrenz ng

Identificatie van manchetten die compatibel zijn met het apparaat

India tor @ or pos tionering & n de manh etw or de link rarm

Lub tdruk egreni ng
©B)
INDEX

Bereil anduiding en pos tie @ or uitlijning met b agader

geplaats

[ ) o) Mark ring op de manb et die boe n de k agader moet worden

LATEX FREE Bew t geen natuurrubberlatex

e T T

> ST Bereik ndia tor @ or armomtrek om te helpen bij hetkee na nde
juis e manb etmaat
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Referentienummer catalogus

Easy manchet

Intelli Wrap-manchet

Comfortmanchet

Teb nologie en ontwerp, & PAN

Teh nologie en W aliteit, A PAN

Produt iedatum

Nooda ak v or de gebruik r om de gebruik anwijz ng te
raadplegen

Armomtrek

De productiedatum van de manchet is gecodeerd terug te vinden in de eerste 8 cijfers van
het partijinummer dat is afgedrukt op het label van de manchet “LOT JJJJMMDD*” waarbij
J = produt iejaar, M = produt iemaand en D = produt iedag is
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H E M - R M L 3 1 MaHkeTa KOMMNPECCUoHHas Ans namepuTenei
apTepuansHOro AaBreHUst U YacToTbl Nynbca
RON

oS MamnxeTa
T
o

MaHxeTa KomnpeccroHHas
(OKpy>HOCTb nneva 22-42 cm)

BosayLuHbIii WTekep
BosayxoBogHas Tpybka

Bnarogapum 3a nokynky marxersl OMRON HEM-RML31. OkpyHOCTb Nneya Ans faHHoN
MaHXeTbl cocTaBnset ot 22 Ao 42 cm. CM. opuriHanbHoe pykoBOACTBO NO 3KcnyaTtauum
n3mepuTens apTepuanbHOro AaBneHns v 4acToTbl Nynbea.

[ins Balwwei 6e30MacHOCTU HEYKOCHUTENbHO BbIMNOMHAWTE UHCTPYKUUMU, NPUBEAEHHbIE
B HacTosILLEeM PyKOBOACTBE MO JKCMyaTauuv U pykoBOACTBE MO 3KChyaTauum K
OCHOBHOMY npuGopy.

CoxpaHuTe ero Ans nony4yeHus Heo6xoAMMbIX cBeAeHun B 6yaywem. Ytobbl nonyuntb
MH(OPMaLIMIO OTHOCUTENBHO BaLero apTepuanbHOro AaBrieHus,

BCEIAQA KOHCYNbTUPYUTECH C NEYALLAM BPAHOM.

MeauumHcKkoe Ha3HavyeHne

MaHeTbl npegHasHaveHbl AN COBMECTHOTO UCMONb30BaHWs C U3MepUTENsIMK apTepuarnb-
Horo AaBneHus u YacTotbl nynsca OMRON anst usmepeHuns aptepuanbHOro AaBneHus n
YacToTbl Nynbca Yenoeka. MpyHLMN AeCTBUS ONMcaH B PyKOBOACTBE MO 3KCryaTauum K
OCHOBHOMY npubopy.

Kpyr nonb3oBarenei

[aHHoe n3genuve npegHasHaueHo Ans B3pOCHbIX, CNOCOGHbIX MOHSATL HACTOsILLEee PyKOBOA-
CTBO MO 3KCNnyaTaLmu, U OKPYXKHOCTb Mrieda KOTOPbIX HAXOAWTCA B AnanasoHe, ykasaHHOM
Ha MaHxerte.

Cdrepa npumeHeHUs

MaHxeTbl npeAHa3HaveHbl A8 AOMALUHEro UCMonb3oBaHUs.

| OG6o3HayaeT NnoTeHUMaNbHO ONACHYI0 CUTYyaLmio, KoTopas,

A B HUMaHUe: ecrnuv ee He NPeAOTBPaTUTb, MOXET NMPUBECTU K TPAaBMam
FIerkow Unmn cpefHen TSAXKECTH, a Takke K MOBPEXAEHUI0
o6opyaoBaHWA UM Apyroro MMyilecTea.

* [laHHYI0 MaHXeTy UCMONb3yiiTe TOMBKO C NOAXOASALMMMU npubopammn Ans n3amepeHus
apTepuanbHoro AasneHns u yactotel nynsca OMRON.

*+ Vcnonb3yiite MaHxXeTy, KoTopas ykazaHa Ha 6OKOBOW YacTu U3MepuTens aptTepu-
anbHOro AasneHns paaoM ¢ BO3AYLIHLIM rHe3AoM. He ncnonb3ayiite MaHxeTbl Apyrnx
TUMNOB.

» He cTupante MaHXeTy 1 He fonycKaiTe ee HaMOoKaHUs.

W3apenvie He NOASIEXUT PEMOHTY U TEXHUYECKOMY 0BCNyX1BaHUIO, Npyu OGHAPYXEHUN
HeuncnpaBHocTel obpaTuTeck B LIEHTp TexHnyeckoro obcnyxusanms OMRON.
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UHcmpykyus ons
nosib308amerisi

B

CHVMUWTE C NEBOrO Mreya NIoTHO NpuneratLLyo
opexay Unu NNoTHO 3aKaTaHHbIA pyKas.

He HaknagbiBaiiTe MaHxeTy NoBepxX MnoTHOW
oaexabl.

1. MnoTHO BCTaBbTE BO3AYLUHBIN LUTEKEP B BO3-
[yLHoe rHe3fo.

2. MNnoTHO 06epHUTE MaHXXETY BOKPYT NeBOro
nneva.

HWKHUI Kpal MaHXeTbl JOMKEH HaxoanUTbCst
Ha 1—2 cM Bbllwe NokTs. BosayxoBoaHas
Tpybka gomkHa 6bITb 0bpalleHa BHU3 BOOMNb
BHYTPEHHEel CTOPOHbI PYKU 1 HAXOAWUTLCS Ha
O[JHOM NIMHWW CO CPEAHVM nasnbLeM.

3. Y6epuTech, U4TO TKaHeBasi 3aCTyXXKa-nunyyka
3acTerHyTa.

N3mepeHue naBneHus Ha npaBoil pyke
BoagyxoBogHas Tpy6ka Byaet pacnonaratbcsi co
CTOPOHbI NOKTS.

CobnitoaaiiTe 0CTOPOXHOCTb, YTOObI HE NepexaTb
PYKOI BO3[yXOBOAHYIO TPYOKy.

Mpumeyanve. AptepuarnbHoe AaBrneHne Ha
npaBoW N NEBOW pyke MOXET ObITb
pasnuyHbIM; NO STOW NPUYUHE
MOryT pa3nnyaTtbCs U ero na-
MepeHHble 3HaveHus. Komnanus
OMRON pekomeHpayeT Bceraa us-
MepsATb AaBrneHve Ha OAHON 1 TON
xe pyke. B cnyyae cyuiectseHHoro
pasnuuna Mexay sHa4eHnsMU Ha
pasHbIX pykax Heobxoammo o6-
paTUTLCS K Bpayy 1 onpeaenutb,
Ha KaKoli pyke crieflyeT npoBoAuTb
n3mMepeHust.
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Yxo0

Ytunusauma

McnonbayinTe MSTKyHo 1 CyXyto TKaHb UM MSATKYto

1 CMOYEHHYI0 HeTpanbHbIM MbIOM TKaHb ANS
O4UCTKN MaHXETbI.

He vcnonbayiite 6eH3nH, pa3baBuTenu 1 pacTeo-
pUTENW ANS YACTKN MAHXETbI.

He xpaHnTe MaHxeTy B MecTax, NoABEPXKEHHbIX
BO3ENCTBMIO BbICOKOW TemnepaTypbl, OTHOCUTENb-
HOW BNaXHOCTW, NPSIMOTO COJTHEYHOrO CBETa, a
Takke B MECTax CKOMMEHUS MbInu U KOPPOINOHHBLIX
ncnapeHui.

He ckpyuuBaiite 1 He nepernbaiite BO3ayxoBOA-
Hyto Tpy6Ky.

YTo6bl NpenoTBpaTUTh BO3MOXHBIV yLLEepb Ansi okpyKatoLen cpeabl BCNEeACTBNE HEKOH-

TPONMPYeMON yTUNM3aLmMM OTXOAO0B, NoXanyncTa, OTAeNnuTe aTo U3aenve oT Apyrvix TMMNoB
OTXOZ0B U YTUNW3UPYIiTE ero Haanexatimm o6pa3omM Ans paLmoHanbHOrO NOBTOPHOTO UC-
nonb30BaHKsl MaTepuarnbHbIX PECYpPCOB.

TexHu4yeckune XapakTepUucTukun

Marxerta KOMMpeCcCnoHHaa ana VI3MEDVITEJ'IEI7| apre-

Hawmerosarme pvanbHOro gasnexns u yactotbl nynsca OMRON
Mopgenb HEM-RML31
OKpYXHOCTb nneva o122 1042 cm

[abapuTHble pasmepbl MarxeTbl (LU x B)

He Gonee 653 x 160 Mm

,ElmanasoH AaBleHna B MaHxeTe

o1 0 Ao 299 MM. pT. CT.

Mpepnensb! fonyckaemoit abcontoTHOM
NOrpeLHoCTM Npu U3MepeHnn aasneHus
BO3/yxa B KOMMNPECCUMOHHOWM MaHxeTe

+3 MM. pT. CT.

Knacc pucka

Knacc |

Ycrnosus aKcnyaraumm:
Temnepartypa OKpyXXaroLLero Bo3ayxa
OTHOCUTESNbHAS BMaXHOCTb
aTMocdepHoe AaBnexve

o1 10 go 40 °C (o1 50 go 104 °F)
ot 15 go 90 % (6e3 koHaeHcaTa)
ot 700 go 1060 rMa

YCroBus XpaHeHWst 1 TPaHCNOPTUPOBaHMS:
Temneparypa okpyXaloLLero Bosayxa
OTHOCHTENbHAs BMAXHOCTb
atmMocepHoe AaBneHue

ot -20 10 60 °C (ot -4 po 140 °F)
ot 10 10 95 % (6e3 koHaeHcara)
o1 700 o 1060 rMa

Macca manxeTb! (r)

He Gonee 187 r

KomnnekT nocrasku

MaH:keTa KOMMpPeCcHOHHas, BO3AyXOBOAHaS
TpyGka, BO3AYLLHbIN LUTEKEP, PYKOBOACTBO MO
aKcnnyatayum

Cpok cnyxGbl, rapaHTus

1ron
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q3

[aHHas maHxeTa ygoenetBopsieT TpeboBaHusm aupektuebl EC 93/42/EEC (avpekTvsa no
MeauumMHckuM npubopam), a Tawke ctaHaapty EN1060 «HenHBasnBHble cchurmomaHoMeTphbi»,
yactb 1: «O6wue TpeboBaHUa» u vacTb 3: «[lononHuTenbHble TpeboBaHus Ans
3MeKTPOMEXaHUYECKUX CUCTEM U3MEPEHNS apTEPNanbHOTO AaBNEHNS».

HanHbiii npoaykt OMRON un3roToBneH npu cTporom KoHTpone kavectsa komnaHun OMRON HEALTHCARE
Co., Ltd., ANOHWA.

PacwudpoBka ycnoBHbIX 0603Ha4Y€HMI, 3HAYKOB, CUMBOJIOB U MUKTOrPaMM, KOTOpbIe,
B 3aBUCMMOCTM OT U3AENNS U MOAENU, MOryT pacnonaraTbCsi Ha U3aenuu, ToBapHou
ynakoBKe U B CONPOBOAUTENLHON AOKYMEHTaLMMN

c € 3Hak cooTBeTCTBUA AnpekTnBe EC

PESTITN

T 3Hak COOTBETCTBUS NpY [OGPOBONLHOW CepTUDMKALMM

“omgma®®

Kog (Homep) napTtum

TemnepaTypHbI AnanasoH

[nana3oH BnaxHoCTu

ol'paHVIHeHMe aTMOC(bepHOI'O AasnexHus

MaHxeTbl COBMECTUMbIE C yCTpOVICTBOM

MeTtka ANA NpaBUIibHONO PpacnonoXeHns MaHXeTbl Ha neson pyke

INDEX o
v YkasaTenb AvanasoHa 1 pacronoXeHUs Nie4esoil apTepum
AgT o] YkasaTenb pacronoxeH1s nne4esoi apTepum
LATEX FREE He copepxuT HaTypanbHbIit naTekc
> CETTE—T < Ykasaterb AvanasoHa okpyXHOCTY freda 4nst NoMOLLyM B NoaGope
v ECY TR =~

NpaBUNbHOTO pasMepa MaHXeTbI.

Homep no katanory nponssoautens

MarkeTta nerko pukcupyeTcs Ha pyke

MpedopmupoBaHHas MaHxeTa
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Comrorr
UFF

MpedopmupoBaHHas maHxeta

TexHonorus v gusaiiH, AnoHus

TexHonorus n ka4ecTso, ANoHNs

[ata nsrotoBneHusi

OBpatuTech K PyKOBOACTBY MO SKCMyarauum

opr)KHOCTb nneva

[ata npon3BOACTBa MaHXeTbl 3alundpoBaHa B nepBbix BocbMM 3Hakax LOT Homepa,
HaneyaTaHHoro Ha Wwunbavke mamxetsl «LOTITTTMMOA*», rae I = rog npon3BoacTea,
M = mecsiL, nponaBofcTBa U [] = AeHb NpoV3BOACTBA.
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Manufacturer
Fabricant
Hersteller
Fabricante
Produttore
Fabrikant
MpouzBoauTens
Aaiiall) 4 il

il

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN

EU-representative
Mandataire dans 'UE
EU-Représentant
Representante en la UE
Rappresentante per 'UE
Vertegenwoordiging in de EU
Mpeacrasutens B EC

@ 90g¥) AV Jail) Aga

EC | REP

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

Production facility

Site de production
Produktionsstatte

Planta de produccion
Stabilimento di produzione
Productiefaciliteit

OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian 116600, China

|'Ipnu| nogpa
inal) slida

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
Subsidiaries www.omron-healthcare.com

Succursales
Niederlassungen
Empresas filiales
Consociate
Dochterondernemingen
dununansi

Anlil) s i)

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.com

OMRON SANTE FRANCE SAS

14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE
Uniquement pour le marché francais:

OMRON Service Apres Vente

N° Vert 0 800 91 43 14

www.omron-healthcare.com

Made in China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China
Fabricado en China

Prodotto in Cina
Geproduceerd in China
CpoenaHo B Kutae
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